LABORATORIO DE FISICO QUIMICA (ÁGUA E ALIMENTOS)

	PALAVRA CHAVE
	DETERMINAÇÃO
	PRODUTO
	QUANT.

MÍNIMA
	QUANT.

IDEAL
	EMBALAGEM
	CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
	OBSERVAÇÕES

	Água - Potabilidade

Portaria 518,25/03/2004

Resolução 54, 15/06/2000

Água de abastecimento Público e água mineral


	Caracteres organolépticos

Turbidez

Dureza

Ferro total

Nitrogênio (nitrito, nitrito).

Cloretos

Cloro residual

Condutividade

Fluoreto

Sulfato


	Água (de fonte, de mina, de poço, tratada, mineral).
	1,5 L
	2 L
	Frascoplástico
	A embalagem deve ser previamente lavada no mínimo seis vezes com a água a ser coletada.

Transporte á temperatura ambiente. 
	

	Água para hemodiálise

RDC - Nº 154, 15/05/2004
	Fluoreto

Nitrato

Sulfato

Condutividade

Cálcio

Magnésio


	Água para hemodiálise


	500 mL
	1 L
	Frascoplástico
	A embalagem deve ser previamente lavada no mínimo seis vezes com a água a ser coletada.
	


	Alimentos Resolução: RDC – nº 12, 02/01/2001
	Aparência

Caracteres Sensoriais (aspecto, cor, cheiro, sabor).

pH

Acidez

Umidade

Densidade

Resíduo mineral fixo

Corantes

Cloretos

Granulométrica

Glúten

Fraudes (Leite fluido)

Água Oxigenada

Amido

Sacarose

Cloreto

Cloro Livre


	todos os Alimentos 
	200 g
	300 g
	Original amostra á granel-saco plástico


	temp. ambiente

temp. de refrigeração (Alimentos congelados).
	


