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Comunicado GVIMS/GGTES/DIRE3/Anvisa nº 02/2023 

Alterações no Sistema Notivisa (módulo Assistência à Saúde): 
inclusão de incidentes/eventos adversos relacionados à diálise.  

Público-alvo: 

• Gestores de serviços de diálise; 

• Gestores de serviços de saúde que possuem serviço de diálise intra-hospitalar;  

• Profissionais que atuam em Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) de serviços de 
diálise extra-hospitalares; 

• Profissionais que atuam em NSP de hospitais com serviços de diálise intra-
hospitalares; 

• Profissionais de vigilância sanitária (VISA), em especial os que atuam nos Núcleos 
de Segurança do Paciente da Vigilância Sanitária (NSP VISA) de estados, municípios 
e do Distrito Federal. 

 
 
Comunicado:  
 

Em 07/03/2023, foi realizada a inclusão de campos para notificação de 
incidentes/eventos adversos (EA) relacionados à diálise no sistema Notivisa: módulo 
Assistência à Saúde.  

 
Desta forma, a Anvisa solicita a ampla divulgação deste comunicado aos profissionais 

que atuam na assistência à saúde de pacientes submetidos a procedimento dialítico 
(hemodiálise ou diálise peritoneal) e aos profissionais designados a realizar a notificação 
de incidentes/EA relacionados à assistência à saúde no sistema Notivisa. 
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Comunicado GVIMS/GGTES/DIRE3/Anvisa nº 02/2023 

Alterações no Sistema Notivisa (módulo Assistência à Saúde): 
inclusão de incidentes/eventos adversos relacionados à diálise.  

Alterações realizadas no formulário de notificação de incidentes/eventos adversos 
relacionados à assistência à saúde em 07/03/2023: 
 
1) Em NOTIFICAR >> Classificação do tipo de incidente/evento adverso >> “Por favor, indique 
qual incidente/evento adverso ocorreu”, foram incluídos  2 novos tipos de incidentes: 

• Incidente / evento adverso relacionado à diálise peritoneal;   

• Incidente/evento adverso relacionado à hemodiálise. 
 

 
 



6 
Comunicado GVIMS/GGTES/DIRE3/Anvisa nº 02/2023 

Alterações no Sistema Notivisa (módulo Assistência à Saúde): 
inclusão de incidentes/eventos adversos relacionados à diálise.  

2) Ao selecionar o tipo “Incidente / evento adverso relacionado à “diálise peritoneal”, no 
subcampo  “Problema ocorrido” estão as seguintes opções:  

• Desconexão acidental do cateter de diálise peritoneal;  

• Obstrução do cateter de diálise peritoneal; 

• Lesões de pele na região do óstio do cateter de diálise peritoneal; 

• Outras falhas relacionadas à diálise peritoneal.  
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Alterações no Sistema Notivisa (módulo Assistência à Saúde): 
inclusão de incidentes/eventos adversos relacionados à diálise.  

3) Ao selecionar o tipo “Incidente / evento adverso relacionado à hemodiálise”, no  subcampo 

“Problema ocorrido” estão as seguintes opções:  

• Coagulação do sistema extracorpóreo;  

• Desconexão acidental da agulha de punção da fístula arteriovenosa às linhas de 
hemodiálise; 

• Desconexão acidental do cateter às linhas de hemodiálise; 

• Embolia pulmonar relacionada à hemodiálise;   

• Exteriorização ou saída acidental da agulha de punção da fístula arteriovenosa; 

• Exteriorização ou saída acidental do cateter de hemodiálise; 

• Falha na identificação de dialisador ou das linhas de hemodiálise;  

• Falhas relacionadas ao fluxo de sangue no cateter de hemodiálise;  

• Falhas relacionadas ao fluxo de sangue na fístula arteriovenosa; 

• Hematoma durante a passagem do cateter de hemodiálise; 

• Hemólise relacionada à hemodiálise;   

• Infiltração, edema e/ou hematoma na fístula arteriovenosa; 

• Pneumotórax durante a passagem do cateter de hemodiálise;  

• Pseudoaneurisma na fístula arteriovenosa; 

• Punção arterial acidental durante inserção do cateter de hemodiálise; 

• Rotura da fístula arteriovenosa;  

• Sangramento pelo óstio do cateter de hemodiálise;  

• Outras falhas relacionadas à hemodiálise. 

 

 

 


